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En pharmacie hospitaliere, le dosage analytique des médicaments a base de catécholamines est souvent effectué avec une méthode propre pour chaque
medicament. Cela engendre des contraintes tels que de multiples consommables analytigues a stocker, du temps pour la mise en place des equipements et des
phases mobiles et une complexification des procedures de travail pour les collaborateurs.

Conclusion

. Tester, comparer 20 différentes méthodes UHPLC-UV et * Un systeme de sc,ore -permettant de comparer dllff,ere,ntes m,ethodes
sélectionner la meilleure méthode a I'aide d’un systeme de scores. analytiques et des selectionner la plus performante a éte developpe.
.  Une meéethode UHPLC-UV de 5.20 min a été développée et validéee pour

Utiliser et valider une méthode UHPLC-UV pour lidentification
univoque et le dosage de cing catecholamines couramment
utilisées a I'hopital dans les cas d'urgence vitale: I'adrenaline, la

noradrénaline, la dopamine, I'isoprénaline et

Méthodes

la dobutamine.

1C

limites d’acceptation strictes (x 5-6%).

entifier et quantifier simultanément 4 catéecholamines : I'Adrénaline
(de 10 a 20 ug/mL), la Noradrenaline (de 15 a 20 pug/mL), la Dopamine
(de 200 a 500 pg/mL) et l'lsoprénaline (de 15 a 20 ug/mL), avec des

Développement du systeme de score pour évaluation des performances des methodes UHPLC-UV
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Choix de la méthode a I’aide du score Meéthode UHPLC-UV optimale
SCORE TOTAL .
7 1 - 20240911 BEH Z HILIC PH 3.0 Formate 30 mM_ACN&HZO0 {85+15) formate 30 mM_Methode N2.5.2 #13 [manually integrated] UY_VIS_1 WWVL:280 nm COIOnne : BEH Z-HILIC 1-7 IJm VanGuardTM Flt, 2-1
PHENYL-HEXYL, Vl.O, FA 0.1 % m 290 - 31|:J2D240911 BEH £ HILIC PH 3.0 Formate 30 mh_ACME&HZO (B85+15) formate 30 mhd_Methode N25.2 # [manually integrated] Y WIS 1 WAL280 nm . .
I A
PHENYL-HEXYL, V1.0, AF 10 MM KES 0.945 0.252 0.320Q.C j w@m@‘gﬁ% x 50 mm,, Atlantis Premiere, Waters
200 - RvS
N. HILIC, N1.0, PH 9, AF 10 MM : “ :
| Phase mobile B : H20 + NH,HCO, 30 mM, pH = 3.0
Ul N. HILIC, N1.0, PH 3, AF 30 MM 0.771 0.682 0.802 0.751 1801
< N. HILIC, N1.0, PH 3, AF 10MM ! :
Z | Phase mobile C : ACN/H20 (85:15) + NH,HCO,
9 HSS T3, V1.0, AF 10 MM 0.385 0.440 0.14] : .
Q CORE-SHELL, N1.0, PH 9, AF 10 MM e 30°mM, pH = 3.0
] (o
> CORE-SHELL, N1.0, PH 3, AF 30 MM . B , . o -
L CORE-SHELL N1.0 PH 3. AF 10MM 7 Temperature : 30°C (colonne), 10°C (echantillions)
8 Z-HILIC, N1.6, PH 3, AF 30 MM 2] e :
% Z-HILIC, N1.6, PH 3, AF 10 MM 0.882 0.425 0.900 0.841 - - Debit : 0.5 mL/min
= ZHILIC, NLO, PH 9, AF 10 MM 5 R A
£ Z-HILIC, N1.0, PH 3, AF 30 MM | t [min] %B %C %H20
= Z-HILIC, N1.0, PH 3, AF 10MM 0] ' 0.00 0) 100 15
Q . .1 % ) ]
O C8, V1.0, FA0.1 % [EFA 0.673 0.353  0.427 0.14 | 5 80 55 A5 62
® c8, V1.0, AF 10 MM [NUEFA 0.673 0.353 _ 0.427 0.14! | J k
© AMIDE, N1L.4, PH 3, ACN + AF 10 MM —%JL . —— 3.10 55 45 62
AMIDE, N1.0, PH 9, AF 10 MM N 3.20 o) 100 15
, .0, , o0 o0& 10 s 200 280 ‘3 3%, 400 48 500 520
AMIDE, N1.0, PH 3, AF 30 MM 0.750 0.424 0.716 0.472 0.808 o (i 520 O 100 15
AMIDE,N1.0, PH 3, AF 10MM
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Validation de la méthode analytique
Profil d’exactitude relatif : Adrénaline Profil d’exactitude relatif : Noradrénaline Profil d’exactitude relatif : Dopamine Profil d’exactitude relatif : Isoprénaline
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Concentration [ug/mL] 90%14_0 16.0 18.0 20.0 220 24.0 26.0 900/(150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 550.0 90%14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0
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